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Abstrak 
Intensitas bunyi dalam ruang dapat diuji secara akurat dengan alat ukur yang relevan, salah satunya yaitu 
Sound Level Meter (SLM). Penelitian ini memberi manfaat perancangan SLM sebagai alat ukur intensitas 
bunyi. Metode pengujian SLM rancangan (SLM ASK-214) yang dibuat adalah dengan memberikan 
perlakuan variasi bahan partisi kaca dengan berbagai ketebalan dan penempatan posisi pada ruang sumber 
dan ruang pendengar untuk mengetahui level intensitas bunyi, serta dibandingkan nilai hasil uji dari SLM 
buatan industri (SLM NL-20 dan Nor-118). Hasil pengujian menunjukkan bahwa perancangan SLM ASK-
214 memiliki konsistensi nilai intensitas bunyi dibawah hasil pengukuran SLM NL-20 dan Nor-118 yang 
mampu menjangkau frekuensi 250 Hz sampai 2 KHz. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya 
jangkauan frekuensi yang digunakan SLM ASK-214 berasal dari sifat konduktif sensor ketika mendeteksi 
bunyi pada frekuensi tertentu. Secara keseluruhan menunjukkan bahwa ketebalan bahan partisi yang 
digunakan berpengaruh terhadap nilai intensitas bunyi yang dihasilkan oleh SLM. 
 
Kata Kunci:Sound Level Meter, intensitas, mic-condenser 
Abstract 
 
Sound intensity phenomenon in a space can be detected and measured accurately by using relevant tool. 
One of the applications is by using more effective and efficient Sound Level Meter (SLM) to measure 
sound intensity. Design of SLM in this research can be used as the basic of applicative research. Method of 
testing SLM designed in this research is by giving variation treatment of glass partition using various 
thickness and positions in source room and hearing room to measure the intensity produced. Sensitivity 
testing of SLM designed as a result of this research is done by comparing between the result of intensity 
measured in testing room by using SLM designed (SLM ASK-214) and SLM produced by industry (SLM 
Nor-118 and NL-20).Measurement results in hearing room, source room, and the thickness of glass 
influence the value of sound pressure on each range of frequency. It can be showed from the difference 
value of sound intensity measured by SLM designed that testing. Factor that influence the difference 
response between SLM ASK-214 with SLM Nor-118 and NL-20 is characteristic of conductive sensor 
when detect sound of source frequency.  
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PENDAHULUAN 
Gejala transmisi bunyi tidak bisa dilepaskan dari 
prinsip fisika dan konsep perambatan gelombang 
mekanik, dimana energi dipindahkan dari satu tempat ke 
tempat lain dalam ruang. Dalam proses perpindahan 
energi tersebut, setelah bunyi dengan intensitas tertentu 
menempuh jarak tertentu dalam ruang bisa saja sebagian 
energi bunyi hilang yang terukur sebagai pelemahan 
intensitas bunyi. Gejala pelemahan intensitas bunyi 
sebagai fungsi jarak sumber-pendengar perlu diukur 
secara akurat dengan alat ukur yang relevan. Intensitas 
bunyi memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-
hari. Pengetahuan tentang intensitas bunyi sangat 
diperlukan dalam ilmu akustik, karena memiliki kaitan 
erat dengan kenyamanan pendengaran dan perancangan 
ruang akustik. Tingkat kenyamanan akustik ruang 
dipengaruhi oleh adanya insulasi bunyi yaitu kemampuan 
partisi untuk mengurangi energi bunyi melaluinya 
(Prastowo, 1992). Sebagai gelombang mekanik, bunyi 
merambat dari sumber ke segala arah dalam ruang tiga 
dimensi dengan kecepatan rambat tertentu. Secara 
matematis, perambatan gelombang bunyi sebagai variasi 
spasial dan temporal dari tekanan udara di sekitar sumber 
















  adalah operator Laplacian, 𝑝 
adalah tekanan udara, dan 𝑣 adalah cepat rambat bunyi. 
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Sumber bunyi mampu menghasilkan gelombang 
bunyi yang merambat ke segala arah dalam suatu ruang. 
Apabila perambatan gelombang bunyi tersebut dapat 
diamati sepanjang satu arah sumbu saja, yakni sumbu x, 
maka gelombang bunyi tersebut dapat dituliskan dalam 








= 0                                               2.2  
Dengan p  adalah tekanan bunyi, dan v  adalah cepat 
rambat bunyi. Persamaan tersebutmenunjukkan fluktuasi 
tekanan udara dengan kecepatan gelombang yang 
merambat dalam suatu ruang.Tingkat intensitas bunyi 
memiliki kaitan erat dengan frekuensi. Frekuensi 
merupakan gejala fisis obyektif yang dapat diukur oleh 
instrumen-instrumen akustik, dimana mengalami kondisi 
pergeseran  atau  osilasi  sebuah  partikel dalam  satu  
sekon. Telinga normal manusia tanggap terhadap bunyi 
diantara jangkauan (range) frekuensi audio sekitar 20 
sampai 20.000 Hz. Jangkauan ini dan  jangkauan 
frekuensi lain dari bermacam-macam sumber bunyi, 
jangkauan  frekuensi audio orang yang berbeda umurnya 
juga berbeda. Dan dengan bertambahnya umur batas atas  
turun  dengan  banyak. Peranan  frekuensi  yang  lebih  
tinggi  dari  10.000  Hz dapat diabaikan dalam 
inteligibilitas pembicaraan.Pentingnya melakukan 
pengukuran tingkat intensitas bunyi dalam dua buah 
ruang baik sebelum maupun sesudah partisi dipasang. 
Dalam konteks ini, mendeteksi keras-lemahnya bunyi 
dapat dilakukan jika telah tersedia alat ukur intensitas 
bunyi yang akurat. Untuk keperluan inilah, penelitian ini 
mengambil topik perancangan dan implementasi Sound 
Level Meter (SLM) sebagai alat ukur intensitas bunyi, 
dimana rancang bangun alat ini mampu menerima bunyi 
dari speaker secara langsung dan diterima oleh transduser 
dengan menggunakan sensor mic-condenser yang 
diproses oleh mikrokontroler menggunakan ATmega16.  
METODE 
Proses perancangan dan pengujian SLM perlu 
dilakukan untuk mengetahui alat tersebut apakah sudah 
layak digunakan dalam penelitian dalam skala 
laboratorium. Tahap awal dengan menentukan nilai ADC 
pada SLM ASK-214 disertai penempatan posisi yang 
sejajar dengan SLM Nor-118 dan SLM NL-20, lalu 
dihadapkan pada sumber bunyi dari loudspeaker pada 
jarak yang sama dari ketiga SM tersebut dengan 
frekuensi yang digunakan mulai dari 250 Hz sampai 2 
KHz. Data ADC yang dihasilkan kemudian ditentukan 
persamaan dalam program excel, lalu konversikan pada 
program codevision AVR untuk menentukan nilai output 
dalam satuan desibel. Ouput dalam satuan desibel pada 
SLM ASK-214 selanjutnya dilakukan kalibrasi ulang 
dengan posisi sejajar pada SLM NL-20 dan SLM Nor-
118, yang sebelumnya dari kedua SLM tersebut terlebih 
dahulu sudah dilakukan kalibrasi masing-masing. Ketiga 
SLM tersebut ditempatkan pada jarak yang sama didepan 
loudspeaker yang terhubung dengan AFG, kemudian 
memutar frekuensi mulai dari 250 Hz sampai 2 KHz 
untuk mengetahui respon intensitas suara yang 
dihasilkan. Tahap pengujian nilai intensitas SLM 
dilakukan di sumur persegi yang dibatasi oleh bahan 
partisi kaca dengan berbagai ketebalan yakni kaca partisi 
tunggal (3 mm dan 6 mm) dan partisi ganda (2x3 mm) 
dengan jarak yang sama antara SLM terhadap partisi 
yakni 6 cm. Sumur persegi yang dibatasi bahan partisi 
tersebut terdiri antara ruang pendengar dan ruang sumber. 
Ruang pendengar adalah volume ruang diluar sumur 
persegi, sedangkan ruang sumber volume ruang yang 
terdapat didalam sumur persegi. Ukuran volume ruang 
sumber memiliki kapasitas ruang yang lebih kecil 
daripada ukuran volume dari ruang pendengar yang lebih 
luas.  
 
Gambar 1.  Metode Pengukuran Intensitas Bunyi 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Ruang Pendengar 
Hasil-hasil perhitungan nilai intensitas bunyi bahan 
kaca, baik dilakukan di ruang pendengar maupun ruang 
sumber bunyi dengan beberapa ketebalan yang diperoleh 
dan dilakukan pengukuran dengan menggunakan SLM 
yang berbeda, dikonversi menjadi bentuk grafik tingkat 
intensitas bunyi sebagai fungsi untuk mempermudah 
pembacaan. Grafik nilai tingkat intensitas bunyi akan 
memberikan gambaran mengenai pola respon dari SLM 
ASK-214 sebagai SLM rancangan dengan dibandingkan 
dengan SLM NL-20 dan Nor-118, pada beberapa 
ketebalan bahan partisi kaca pada tiap jangkauan 
frekuensi. Hasil-hasil grafik intensitas bunyi dapat dilihat 
dibawah ini. 
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Gambar 2. Nilai intensitas bunyi bahan kaca 3 mm pada 
ruang pendengar 
Pengukuran dengan ketebalan partisi 3 mm terlihat 
bahwa SLM NL-20 dan Nor-118 relatif memiliki selisih 
intensitas bunyi yang hampir sama, sedangkan pada SLM 
ASK-214 nampak terdapat perbedaan dari hasil 
pengukuran intensitas bunyi yang relatif jauh. Gambar 
4.2 juga menceritakan bahwa nilai intensitas bunyi SLM 
NL-20 dan Nor-118 lebih tinggi jika dibandingkan nilai 
intensitas bunyi dari SLM ASK-214. Perbedaan nilai 
intensitas bunyi yang dihasilkan SLM ASK-214 
dikarenakan beberapa faktor, yakni nilai data ADC yang 
diambil ketika dilakukan kalibrasi alat masih kurang 
detail, serta tingkat sensitifitas sensor dalam menerima 
respon bunyi masih rendah, sehingga perlu daya respon 
sensor yang lebih akurat supaya mampu mengukur 
intensitas bunyi yang sesuai dengan respon SLM NL-20 
dan Nor-118. 
 
Gambar 3. Nilai intensitas bunyi bahan kaca 2x3 mm 
pada ruang pendengar 
Jika dibandingkan dengan gambar 2 terlihat bahwa 
penggandaan ketebalan bahan dari 3 mm (partisi tunggal) 
menjadi 2x3 mm (partisi ganda) meningkatkan 
penampilan partisi kaca untuk semua jangkauan 
frekuensi. Secara umum menunjukkan bahwa 
pengukuran intensitas bunyi pada ruang pendengar 
dengan ketebalan partisi yang berbeda menyebabkan 
respon nilai intensitas bunyi yang dihasilkan oleh SLM 
mengalami perbedaan. Meningkatnya ketebalan bahan 
partisi dalam ruang pendengar, menghasilkan respon nilai 
intensitas bunyi semakin rendah. 
Ruang Sumber 
 
Gambar 4. Nilai intensitas bunyi bahan kaca 3 mm pada 
ruang sumber 
Jika dibandingkan pada gambar 2, nampak bahwa 
nilai intensitas bunyi lebih tinggi dihasilkan ketika berada 
dalam ruang sumber. Hal tersebut dikarenakan SLM 
langsung menerima sumber bunyi tanpa dihalangi oleh 
partisi, selain itu faktor sumber bunyi yang berada di 
dalam sumur persegi menyebabkan bunyi terpantul. 
Pengukuran intensitas bunyi pada ruang sumber ternyata   
Perbedaan nilai intensitas bunyi yang dihasilkan SLM 
ASK-214 dikarenakan beberapa faktor, yakni nilai data 
ADC yang diambil ketika dilakukan kalibrasi alat masih 
kurang detail, serta tingkat sensitifitas sensor dalam 
menerima respon bunyi masih rendah, sehingga perlu 
daya respon sensor yang lebih akurat supaya mampu 
mengukur intensitas bunyi yang sesuai dengan respon 
SLM NL-20 dan Nor-118. 
 
 
Gambar 5. Nilai intensitas bunyi bahan kaca 2x3 mm 
pada ruang sumber 
Peningkatan jangkauan frekuensi berpengaruh 
terhadap intensitas bunyi yang dihasilkan dalam 
pengukuran menggunakan SLM. Jika dibandingkan 
dengan gambar 4 terlihat memiliki hasil pengukuran 
intensitas bunyi yang sama, penggandaan ketebalan 
bahan dari 3 mm (partisi tunggal) menjadi 2x3 mm 
(partisi ganda) meningkatkan penampilan partisi kaca 
untuk semua jangkauan frekuensi menghasilkan selisih 
intensitas bunyi yang relatif sama.  
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PENUTUP 
Simpulan 
1. Pengukuran intensitas bunyi menunjukkan bahwa 
SLM ASK-214 memiliki konsistensi nilai dibawah 
SLM NL-20 dan Nor-118, mulai pengujian pada 
bahan partisi yang berbeda-beda ketebalan, serta 
penempatan pada ruang pendengar dan ruang sumber. 
2. Perancangan SLM dengan menggunakan sensor mic-
condenser diperlukan rangkaian mikrokontroler untuk 
menentukan nilai ADC sebelum dilakukan proses 
kalibrasi dari SLM ASK-214 dalam menentukan nilai 
intensitas bunyi akan lebih detail.  
3. Semakin besar ketebalan suatu bahan yang digunakan 
maka semakin rendah intensitas bunyi yang 
dihasilkan dari pengukuran SLM. 
Saran 
Perancangan SLM dan implementasi dalam 
menentukan nilai intensitas bunyi sebaiknya 
menggunakan jenis sensor yang digunakan sebaiknya 
memiliki tingkat sensitivitas yang lebih baik, sehingga 
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